
Шаг 1. Подготовка

Регистрация пациента

Шаг 6. Измерение толщины кожно-жировой складки

Шаг 5. Измерение силыШаг 4. Измерение весаШаг 3. Измерение роста

Выбор доктора

Выбор исследования

Ярлык на 
рабочем столе

правая рука

Измерьте толщину в области трицепса

Измерьте толщину в области бицепса

Измерьте толщину в области лопатки

Измерьте толщину в паховой области

Запуск программы

левая рука

Шаг 2

Шаг 7. Измерение обхвата плеча

Шаг 2. Ввод данных
(автоматический или вручную)

Шаг 10

Шаг 9



Шаг 9. Подготовка пациента к исследованию Ритм-Экспресс Шаг 10. Исследование Ритм-Экспресс

расстояние между пациентом и компьютерной техникой должно быть не 
менее 1,5 метров, либо компьютерная техника должна быть подключена 

через разделительный трансформатор

Наложить электроды согласно схеме

Шаг 8. Измерение зрительно-моторной
реакции 

Антропометрия

Зрительно-моторная реакция

Исследование состоит из 4 этапов измерения:

простой зрительно-моторной реакции; 
сложной зрительно-моторной реакции;
критической частоты световых мельканий;
частоты слияний световых мельканий.

Ритм-Экспресс

Кардиоусилитель от системы Кардиовизор


